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CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL
  CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN
  DE LA CAPA DE OZONO
Sexta reunión
Roma, 25 a 29 de noviembre de 2002

Tema 3 b) de la serie de sesiones preparatorias del programa provisional(

DEBATE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON:  LAS RECOMENDACIONES 
DE LA MESA DE LA QUINTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE
LAS PARTES EN EL CONVENIO DE VIENA DIMANANTES DE LA
 QUINTA REUNIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DE INVESTIGACIONES SOBRE EL OZONO

Situación financiera de las actividades de vigilancia del ozono en países en desarrollo

Nota informativa preparada por la Secretaría

1. La Mesa de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, en su segunda sesión celebrada el 28 de marzo de 2002, pidió a la Secretaría del Ozono que, en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), preparara una nota informativa sobre la situación financiera de las actividades de vigilancia del ozono en países en desarrollo (UNEP/OzL.Conv.5/Bur.2/3, párr. 20).

2. La luz que emite el sol contiene radiaciones ultravioleta (UV) que son dañinas para toda materia viviente en la Tierra.  Ahora bien, la capa de ozono de la estratosfera controla el componente ultravioleta de la luz solar y reduce la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra a niveles que no son perjudiciales.  Por esa razón, es importante vigilar tanto el nivel del ozono en la atmósfera, como el nivel asociado de radiación ultravioleta en la tierra.

3. Es una necesidad urgente contar con fondos para llevar a cabo las mediciones del ozono en la atmósfera y de la radiación UV en los países en desarrollo, para que se puedan mantener las capacidades actuales de vigilancia de la capa de ozono.  El programa Vigilancia Mundial de la Atmósfera (VMA) de la OMM ha preparado una propuesta de programa quinquenal para calibrar los instrumentos de medición del ozono y la radiación UV, así como ampliar las mediciones con ozonosondas en hasta cinco nuevos lugares de países en desarrollo.

4. Se pide a la OMM que preste apoyo financiero a fin de garantizar la continuidad de los programas de alta calidad para analizar mediciones del ozono y la radiación UV en tierra en los países en desarrollo y aumentar su capacidad científica para medir el ozono, en particular en regiones donde hace falta una mejor cobertura mundial.

5. La Mesa del Convenio de Viena pidió también que se presentara a las Partes, antes de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, una propuesta que contuviera un presupuesto pormenorizado para abordar la situación financiera.  Esta propuesta, preparada por la OMM, es una respuesta directa a las recomendaciones de que se lleven a cabo observaciones sistemáticas de la capa de ozono hechas en el informe de la quinta reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono:  OMM/PNUMA, Informe de la quinta reunión de los Administradores de Investigaciones sobre el Ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, Proyecto mundial de investigación y vigilancia del ozono, Informe Nº 46 de marzo de 2002.  El anexo al presente documento contiene la propuesta y el presupuesto pormenorizado que pidió la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena.

Anexo I

Propuesta y presupuesto pormenorizado para abordar la situación financiera en relación con
las actividades de vigilancia de las sustancias que agotan la capa de ozono
en los países en desarrollo

Es imprescindible prestar apoyo a los tres proyectos siguientes:

A. Calibración y reparación de instrumentos de medición de
la columna de ozono instalados en tierra
La posibilidad de detectar y posteriormente vigilar la recuperación prevista de la capa de ozono durante los próximos decenios depende totalmente de que se mantengan las capacidades de medición de la columna de ozono que se han estado utilizando durante años.  Lamentablemente, los sistemas de medición por satélite no siempre son fiables y cuando fallan los instrumentos situados en el espacio, como ocurrió en 1994-1996, lleva tiempo recuperar esa capacidad.  Por otra parte, las mediciones desde tierra han demostrado ser fiables, si se les da mantenimiento sistemático, se les moderniza y calibra.  La red de instalaciones en tierra ha proporcionado la continuidad requerida para detectar los cambios en el ozono desde mediados de los años sesenta.  Mantener esta red de mediciones del ozono en tierra requiere calibraciones periódicas de los instrumentos que no son costosas.  Sin embargo, está claro que en los últimos tiempos los recursos destinados a esta actividad decisiva han disminuido.  Por ejemplo, en 1999 se calibraron en total 25 instrumentos Dobson con arreglo al programa VMA de la OMM, en 2000 fueron 15, en 2001, 10 y en 2002 sólo 4.  Actualmente hay instrumentos Dobson que requieren calibración urgente en 2003 en la Argentina, el Brasil, China, Filipinas, la India, Kenya, el Pakistán, el Perú, la República de Corea, Seychelles, Tailandia y el Uruguay.  Además en 2004 habría que calibrar instrumentos en Argelia, Armenia, Egipto, Nigeria y Sudáfrica.  No se dispone de fondos internacionales para esas calibraciones necesarias y, si no se hacen, probablemente cese o se vea seriamente comprometida la continuidad de los conjuntos de datos sobre el ozono medidos con los instrumentos Dobson de esos 17 países en desarrollo.  Al igual que ocurre con las mediciones por satélite, tan pronto las observaciones se ven comprometidas, pasan años antes de que se pueda recuperar la integridad de los datos, además la continuidad de los datos se pierde para siempre.

1. Espectrómetros Dobson
Estos instrumentos se utilizaron por primera vez hace más de 50 años y son de la preferencia de los países en desarrollo para vigilar el ozono superior (la columna).  Debido a la elevada precisión requerida para vigilar el ozono, estos instrumentos tienen que calibrarse en relación con un instrumento patrón mediante comparaciones en una instalación de calibración cada tres o cuatro años.  En Buenos Aires (Argentina) se calibraron en 1999 siete instrumentos Dobson procedentes de cuatro países sudamericanos, y seis instrumentos procedentes de cinco países africanos se calibraron en Pretoria (Sudáfrica) en 2000.  Estas comparaciones fueron las primeras que se realizaron en América del Sur y África e incluyeron cursillos prácticos de capacitación para los operadores de esos instrumentos.  La calibración debe repetirse a más tardar en 2003 y 2004, y una vez más en 2007 y 2008, para que se mantenga la exactitud de los instrumentos.  Los países en desarrollo de Asia también necesitan apoyo para poder participar en los procesos de calibración patrocinados por el Japón.

Costo total:  250.000 dólares de los EE.UU.

2. Espectrómetros Brewer
Estos instrumentos más recientes están empezando a sustituir a los instrumentos Dobson más antiguos, debido a que estos últimos ya no se fabrican.  Los espectrómetros Brewer (instrumentos Brewer) son automatizados y, por consiguiente, más difíciles y costosos de mantener en general.  Actualmente, una empresa comercial se ocupa de las calibraciones en el sitio donde se realiza la medición, pero suele resultar costoso para los países en desarrollo mantener la calibración recomendada programada para cada dos años.  Se propone un programa experimental que reúna a la mayoría de los usuarios de los instrumentos Brewer en cursillos prácticos de calibración y capacitación comunes, parecidos a los que actualmente se realizan con los instrumentos Dobson.

Costo total:  125.000 dólares de los EE.UU.

3. Calibración de instrumentos con filtro rusos
Estos instrumentos se suelen utilizar en los países con economías en transición.  Son menos exactos que los instrumentos Dobson y Brewer y requieren calibración cada dos años en una instalación central en San Petersburgo (Federación de Rusia).

Costo total:  100.000 dólares de los EE.UU.

4. Reparaciones y modernización de instrumentos
Este componente esencial suele ejecutarse durante los ejercicios de comparación y calibración.

Costo total:  100.000 dólares de los EE.UU.

B. Calibración de instrumentos de medición de la radiación UV

Es difícil mantener mediciones de la radiación ultravioleta en tierra con la suficiente exactitud para poder realizar estudios de las tendencias, los cambios regionales de la radiación UV y sus posibles efectos en la biosfera.  Tal es en particular el caso de los países en desarrollo y los países con economías en transición, donde pocas veces se dispone de recursos permanentes a largo plazo.  El mantenimiento de instrumentos bien calibrados requiere personal capacitado, partes de repuesto, mejora de los instrumentos y calibraciones de rutina, por regla general en instalaciones centrales.  Si no se cuenta con instrumentos que midan con exactitud la radiación UV por largos períodos, no tendremos un conocimiento cabal de los efectos de la radiación UV debidos a los cambios en la capa de ozono.


Calibración de instrumentos de medición de la radiación UV de banda ancha

Esta calibración hace falta en muchas estaciones, en particular de América del Sur, donde se ha establecido una red en el pasado decenio, pero no se dispone de financiación permanente para mantener las calibraciones necesarias.


Costo total:  100.000 dólares de los EE.UU.

C. Formación de operadores de equipos de medición de la radiación UV y el ozono

Todos los años se organiza un cursillo de formación de operadores de instrumentos Dobson en el Centro de Formación Dobson del VMA de la OMM, situado en el Observatorio Solar y del Ozono de la República Checa.  Este cursillo de dos semanas de duración está destinado a los operadores experimentados y es necesario para fortalecer la capacidad científica de los países en desarrollo a fin de aumentar los conocimientos de los operadores y su capacidad para utilizar sus propios datos para las necesidades locales.  También se organizan numerosas reuniones de trabajo y conferencias, pero hacen falta recursos para viajes a fin de garantizar la asistencia.


Costo total:  75.000 dólares de los EE.UU.

D. Nuevas estaciones de ozonosondas en los países en desarrollo

Para impartir capacitación y proporcionar ozonosondas a un total de cinco nuevas estaciones de países en desarrollo, seleccionadas por la necesidad científica de aumentar la cobertura mundial de la vigilancia de la capa de ozono.


Costo por estación de ozonosonda:  300.000 dólares de los EE.UU.


Costo máximo (cinco estaciones):   1.500.000 dólares de los EE.UU.


Costo total de todos los proyectos A a D:  1.050.000 a 2.250.000 dólares de los EE.UU.
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Para economizar recursos, sólo se ha imprimido un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.
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